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[bookmark: _GoBack]Onde se lê:

•	Faixa dinâmica superior a 270 dB;
•	Um (1) transdutor endocavitário que atenda a exames com aplicações endocavitárias, incluindo urologia, possuindo faixa de frequência de 4 a 9 MHz; com abertura mínima de 180º.

Leia-se:
•	Faixa dinâmica superior a 250 dB;
•	Um (1) transdutor endocavitário que atenda a exames com aplicações endocavitárias, incluindo urologia, possuindo faixa de frequência de 4 a 9 MHz; com abertura mínima de 142º.

















__________________________
Vitória Nery Tessaro
Pregoeiro
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